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Eine universelle :Methode der -chemischen Analyse 
von 14C-hakigen Substanzen1 
. , 
Aus dem, Institut fiir Radio- 
chemie des Kernforschungs- 
Zentrums Karlsruhe (Direk- 
tor: Prof. Dr. W. Seelmann- 
' Eggebert) 
Eine universelle Methode der Nach der beschriebenen Methode Iäßt sich jede anorganische oder organische 14C-haltige Sub- 
chemischen ~~~l~~~ ~ ~ d i ~ -  stanz analysieren, wobei der Kohlenstoff in  allen Fällen in  CO, Ubergefuhrt wird. Der Fehler der C-Analyse beträgt irn Mikrornaßstab f 0,5O/„ irn Halbrnikrornaßstab f 0,3O/, und irn Makro- 
-aktiv'ätsmessung ''' 14C-hai- maßstab f O,lojo. Die untere Nachweisgrenze der Aktivität liegt bei etwa 5 -10-5 pC. Nach 
digen Substanzen oben ist die Aktivitätsrnessung nicht begrenzt, ihre Genauigkeit ist besser als &- 1°/,. Der Absolut- 
fehler beträgt etwa f 3O/, irn Anschluß an einen Standard. 
AJJniversal Method for Chemical The method described here can be used to analyse all organic and inorganic substances con- 
-*An-alysis and Radioactivity taining q4C: i n  eoch case the corbon is converted to CO,. The error of C-analysis on rnicro-scale 
Measurement of Substances is 0.5O/„ on sernirnicro-scale f 00,30/, and on macroscale f O,lO/,.The lirnit of detection i s  approx. 5 .10-5 pC. There is no upper lirnit of radioactivity rneasurernent; the accuracy is better than [ontaininq 14c f 1°/,. In connection with a standard the absolute error is approx. f 3O/,. 
Une methode universelle d'analyse La rnkthode decrite peut &tre appliquee d I'analyse de toute substance anorganique ou organique 
,chimique ,,t de ,je radio- contenant duqq4C, Ie carbone etant transforrne dans tous les cas en CO,. L'erreur de I'analyse du 
carbone est de f 0,5O/, d I'kchelle rnicroscopique, de f 0,3O/, a I'kchelle sernirnicroscopique et de 
adivite de rontenant 0,1°/, a I'kchelle rnacroscopique. Lo lirnite infkrieure de dktection de I'activitk est d'environ 
du 14t ' 5 .  10-5pC. Une lirnite superieure de la rnesure d'adivitk n'existe pas; la prkcision est rnieux que 
f 1°/,. En ernployant un standard on trouve que I'erreur absolue est de f 3O/,. 
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Zur Bestimmung von 14C ist eine Vielzahl von Metho- 
den entwickelt worden [I, 21, die im allgemeinen auf 
der Kombination der chemischen Analyse mit der 
Radioaktivitätsmessung beruhen, denn nur eine solche 
Kombination ermöglicht den quantitativen Vergleich 
des 14C-Gehaltes verschiedener chemischer Substanzen 
bzw. markierten Untersuchungsmaterials nicht genau 
definierter Zusammensetzung. Dabei ist es notwendig, 
daß die Analysensubstanz vollständig in ein möglichst 
einfach darzustellendes Kohlenstoffderivat überführt 
werden kann, dessen Aktivität sich unter gut repro- 
duzierbaren Bedingungen messen läßt. Eine solche 
Substanz ist das COz. 
Reine organische, mit 14C markierte Verbindungen lassen 
sich durch elektrisch gezündete Verbrennung 131 bzw. 
durch Oxydation mit Kupferoxyd oder Kaliumperchlorat 
im Bombenrohr 14, 5, G], nasse Oxydation 17, 8, 91 
. und Trockenverbrennung nach dem Prinzip der Pregl- 
schen 'Elementaranalyse [I01 in Kohlendioxyd über- 
führen. Anorganische Verbindungen und organische 
Verbindungen, die Metalle enthalten, können ebenfalls 
-nach. der 'Preglschen Methode, jedoch unter Zusatz von 
'WO„ zu Kohlendioxyd.verbrannt werden, während aus 
-organischen Karbonaten die Kohlensäure ,auch mit 
Schwefelsäure freigemacht werden kann. Von den er- 
wähnten Methoden dürfte die Verbrennung nach P reg l  
die günstigste sein, da man sowohl organische als auch 
-anorganische Substanzen mit ihrer Hilfe in Kohlensäure 
Uberführen kann. Sie ist in den letzten 10 Jahren ver- 
schiedentlich in Hinsicht auf die zur Verbrennung 
:? Eine ausfiihrliche. Abhandluna des Thcmas wird als KFK-Bericht 
kommende Substanzmenge, die Füllung des Verbren- 
nungsrohres, den Verbremungsmodus sowie die Er- 
fassung und Bestimmung des Verbrennungs-CO, und 
-Wassers untersucht bzw. abgewandelt worden [2, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 191. Die Erfassung des reinen 
Verbrennungs-CO, kann entweder durch Fällung als 
BaC03 oder durch Kondensation erfolgen. Im letzten 
Fall wird die Menge des CO, manometrisch bestimmt. 
Bei der Messung der Radioaktivität von 14C sollten gute 
Reproduzierbarkeit und Linearität der Meßergebnisse 
über einen weiten Bereich der Aktivität gewährleistet 
sein. Diesen Anforderungen entspricht am besten die 
Messung des l4CO, in der Gasphase [5, 161. Die Gas- 
Zählung hat mit 80 bis 90% die höchste Zählwirksam- 
keit, und da das für die Zählung verwendete CO, ohne 
Schwierigkeiten in beliebigen Verhältnissen verdünnt 
werden kann, ist die Anwendungsbreite dieser Methode 
praktisch unbegrenzt. 
Die Zählung von 14C02 ist sowohl im Geiger-Müller- 
als auch im Proportionalbereich möglich [20, 211. Mes- 
sungen im Proportionalbereich [5, 8, 9, 14, 15, 17, 22, 
23, 24, 25, 261 haben jedoch den Vorteil, daß Primär- 
elektronen verschiedenen Ionisationsvermögens unter- 
schieden werden können und die Totzeit dieser Detek- 
toren klein ist, so daß erst bei hohen Zählraten Koin- 
zidenzverluste auftreten. 
Das zur Messung verwendete CO, muß sehr rein sein. 
Da aber auch unter dieser Bedingung das CO, allein 
noch schlechte Zähleigenschaften besitzt, wird im 
Proportionalzähler im allgemeinen ein Gemisch von 
CO, mit Methan, Äthan oder Methan-Argon als Zählgas 
(Kcrnfors+ungszen~m ~atlsnihc) erscheinen. angewandt. 
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Die im folgenden beschriebene Methode ermöglicht es, 
unter Erhaltung der gleichen hohen Genauigkeit Proben 
zu analysieren, deren Menge und Kohlenstoffgehalt 
sowie deren spezifische Aktivität in weiten Grenzen 
variieren, wobei es gleichgültig ist, ob die Probe 
organischer oder anorganischer Art, fest, flüssig oder 
gasförmig ist. 
I. Beschreibung der Apparatur 
Die in Abb. 1 gezeigte Apparatur ist mit Ausnahme der Sauer- 
stoffreinigungsanlage eine Hochvakuumapparatur. Die Zusatz- 
apparaturen für die Gasverbrennung und die Karbonatzersetzung 
stellen die Abb. 2 und 3 dar. Der Hauptteil der Apparatur 
ist an verschiedenen Stellen (VV und HV) jeweils getrennt an 
das separate System der Vorvakuum- und Hochvakuumpumpe 
angeschlossen. Mit der Vorvakuumpumpe wird ein Vakuum von 
etwa 1 bis 0,1 Torr und mit der Hochvakuumpumpe ein solches 
von 10-3 Torr erreicht. 
Der zur Verbrennung benötigte Sauerstoff wird im Sauerstoff- 
reinigungsteil (Abb. 1 a) über erhitztem Kupferoxyd, Natronkalk, 
Natronasbest und Magnesiumperchlorat gereinigt und mit Hilfe 
der geeichten Strömungskapillare C und des Quecksilberströ- 
mungsmanometers B auf einen konstanten Strom (ca. 20 ml/min) 
eingestellt. Der Verbrennungsteil besteht aus einem Quarzrohi 
G, das mit zwei verschieden langen Öfen beheizt wird, wobei der 
lange Ofen die Füllung des Rohres auf etwa 20un Länge auf 
750 bis 800 'C erhitzt und der kleine Ofen die Substanz verbrennt. 
Der Kondensationsteil (Abb. Zb) enthält die mit Magnesium- 
perchlorat gefüllten Absorptionsrohre L0 bzw. LN zur Entfernung 
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dei j$öß;en ~ e i l s ,  de$ ~ e r b r e ~ n & ~ s w i s s ~ s ,  und & C  Konden- 
sationsspiralen Ko b n v , K ~ ,  in denen bei einemDruck von 100Torr 
+ und einer Temperahr von -183 'C das CO; kondensiert wird: 
Unter diesen Bedingungen läßt sich das*C02 quantitativ vom 
~, 
Sauerstoff trennen. 
, ~ 
Irn Reduktionsteil (Abb. I b) werden die bei einer Verbrennung 
stidsstoffhaltiges-Substanzen auftretenden Stickoxyde durch Ad- 
sorption an Mangandioxyd und durch Reduktion über erhitzter 
Kupfergaze vom CO, getrennt. 
In der ~ a s m e ß a ~ ~ a r a t u r  (Abb. Ic), die aus den Volumengefaßen 
V 1 bis V 8, dem Glasfedermanorneter P als Nullinstrument und 
dem U-Rohr-Quecksilberrnanometer S besteht, wird die volu- 
metrische Messung des ICohlendioxyds, sei es nach Verbrennung 
ejnet- organi-h-q bzy. anorganischen Verbindung. nach Zer- HA 
setz&g von Karbonaten mit Schwefelsäure oder zur Dosierung 
zwecks Radioaktivitätsmessung, durchgeführt. Die Verwendung 
eines Glasfedermanometers hat den Vorteil, daß das 14C0, nicht 
mit der Manometerflüssigkeit in Berührung kommt und somit Abb. 2. Zusatzapparatur für die Gasverbremung 
,,Aktivitätsverwischungen" vermieden werden und daß keine 
Volumenänderungen in Abhängigkeit vom Druck auftreten. Die 
Genauigkeit d e r  Volumina der Gasmeßapparatur betragt &0,1%. YY m 
n n 
Als Detektor dient ein stationär eingerichtetes Bernstein- 
Ballentine-Gaszählrohr 1221, das in eine Abschirmung einge- 
baut ist, wobei es nicht notwendig ist, einen Vorverstärker direkt 
an das Zähirohr zu setzen. Es wird mit einem Gasgemisch von 
CO, mit Methan (100 Torr CO, und 400 Torr Methan bei 20 "C) 
gefüllt uiid arbeitet im Proportionalbereich. 
Die Zähleinheit besteht aus einem Superscaler SC18 B mit dem 
Impulsverstärker SG36 A und einer besonders stabilisierten Hoch- 
spannung von 5 kV von der Firma Tracerlab. 
II. Verbrennung und Analyse 
Das Verbrennungsrohr ist an einem Ende auf einer 
Länge, die der des großen Ofens entspricht, mit den für 
die Preglsche Elementaranalyse üblichen Substanzen 
gefüllt. Die Dauer einer quantitativen Verbrennung 
liegt zwischen 75 und 85 min, je nach Art der Substanz. 
Enthält die zu analysierende Substanz keinen Stickstoff, 
so wird das Kohlendioxyd nach Trocknen über Mag- 
nesiumperchlorat in einer Kühlspirale bei einem Druck 
von 100 Torr und einer Temperatur von -183°C 
(flüssiger Sauerstoff) im Kondensationsteil aus dem 
Sauerstoffstrom zusammen mit Spuren Wasser aus- 
kondensiert; Sauerstoffanteile werden anschließend ab- 
gepumpt. 
Wird dagegen eine stickstoffhaltige Substanz verbrannt, 
so werden die Verbrennungsgase zunächst über ein 
Rohr, das mit Magnesiumperchlorat und Mangandioxyd 
gefüllt ist, geleitet. Dabei wird der größte Teil des 
Wassers und der Stickoxyde adsorbiert. In der nach- 
geschalteten Kühlspirale wird dann erst das Kohlen- 
dioxyd gemeinsam mit Spuren Wasser und den Resten 
der Stickoxyde unter den oben angeführten Bedingungen 
kondensiert und von Anteilen Sauerstoff befreit. Der Rest 
an Stickoxyden wird anschließend durch Reduktion an 
auf 650 "C erhitzter Kupfergaze'entfernt und das Kohlen- 
dioxyd, das noch Spuren Wasser enthält, erneut konden- 
siert. 
Die Verbrennung von metall- und phosphorhaltigen 
organischen Verbindungen [27, 281, Karbonaten und 
cyaGden erfolgt, wie oben beschrieben, jedoch unter 
Zusatz der 5- bis 8fachen Menge an ausgeglühtem WO,. 
. . 
Ab b. 3. Zusatzapparatur für die Karbonatzcrsetzung: r Füiiaufsatz, s Tropf- 
trichter, t Zcrseuungskölbchen, U, V, W Verbindungsstücke, KA K o n d a -  
spiraie 
Da die Beladungskapazität des Mangandioxyds nur 
gering ist, sollte es nach jeder Verbrennung einer stick- 
stofmalti~en Substanz erneuert werden. Unterscheiden 
sich die-~ktivitäten der analysierten Substanzen be- 
trächtlich, so muJ das Mangandioxyd auf jeden Fall nach 
jeder Verbrennung gewechselt werden, um „Aktivitäts- 
verwischungen" zu vermeiden, obwohl sich bei der 
volumetrischen Bestimmung der COz-Menge keine 
meßbaren CO,-Verluste feststellen lassen. 
Karbonate oder karbonathaltige Lösungen können mit 
Schwefelsäure in einer speziellen Apparatur (Abb. 4), 
die durch Schliffe an die Gesamtapparatur angeschlossen 
wird, im Vakuum zersetzt werden. Das CO, passiert 
zunächst eine zusätzliche Kühlspirale KA (Temperatur 
-78 "C), die Wasser und Schwefelsäuredämpfe zurück- 
hält, dann zur Entfernung von Stickoxyden den Reduk- 
tionsofen und wird anschließend mit flüssigem Sauer- 
stoff kondensiert. 
Die letzten Spuren Wasser werden bei der Umkonden- 
sation des CO, in den Gasmeßteil entfernt. Dazu wird 
der flüssige Sauerstoff unter der Kühlspirale durch ein 
Trockeneis-Aceton-Bad ersetzt, wobei das COz ver- 
dampft und je nach seiner Menge in einem der Gefäße 
der Gasmeßapparatur wieder mit flüssigem Sauerstoff 
kondensiert wird, während das Wasser, das bei -78 "C 
einen Dampfdruck von etwa 5 -10-* Torr besitzt, in der 
Kühlspirale zurückgehalten wird. 
Nach vollständiger Kondensation des COz, die sich mit 
Hilfe eines Vakuummeters beobachten läßt, wird die 
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Gasmeßapparatur von der übrigen ApparaturSgetrennt .gist. Der Federausschlag wird durch Einlas2en. von 
und die Menge des CO, bestimmt, indem man es in Luft in den Mantel m-des Manometers P kompensiert 
einem genau bekannten Volumen, das mit der Feder f und der Druck am Quecksilbermanometer S abgelesen. 
des Glasfedermanometers P in Verbindung steht, ver- Aus dem gemessenen Druck und dem bekannten VO- 
FUr 
Analysenreine Substanz Summenformel erhaltenes C O .  
in mg] 
Benzoesäure 
Acetanilid 
Acetanilid 
Poly(methy1-14C)methacrylat 
I 
.% C 
gefund~n berechnet Fü [% cgef . /% Cber.1 
1,007 Mikro- 
1,004 maßstab 
0,996 
1,001 
1,002 Halb- 
0,996 mikro- 
1,004 maßstsb 
0,999 
1,002 
0,999 
0,996 Halb- - 
1,003 mikro- 
1,002 maßstab 
1,005 
70,68 71,09 
71,34 1 
I 
71,08 1 71,09 Makro- 
71,11 ' / &ab 
0,994 Mikro- 
1,003 maßstab 
. Tabelle I b 
Aceton 1 CaHP 1 16 1 
Bromessigsäure C,H,BrO, 
Analysenreine Substanz Summenformel 
Thioharnstoff 
Durch 
Verbrennung 
erhdtenes CO. 
[abgerundet 
in ml red.] 
Fur 
Verbrennung 
angewandte 
Menge 
[abgemndet 
Natriumacetat 
1 in mgl 
Bariumkarbonat 
% C  
Natriumhydrogenkarbonat 
als 0,05 molare Lösung 
berechnet % C  i Fb L% Cgef./% C k . 1  
! 
I 
NaHCO, 4 
(in 1 .mi Lsg.) 
27 0,991 Thermische 
82 1 2: I "Og 1 0,999 Zersetzung 
0,996 Zeisetzung 
0,999 mit Schwefel- 
1,003 säure 
1,004 Zersetzung 
mit Schwefel- 
0,996 säure 
* .  . 
. .X 
' 1.lumkn läßt- >id> nach dem Gaigeseti die CO2-Menge 
unter Normalbedingungen (760 Torr, 0 "C) errechnen 
und daraus -der Kohlenstoffgehalt der verbrannten Sub- 
stanz ermitteln, .wobei als Wert für das Molvolumen für 
CO, 22,26 al/mMol benutzt wird [29]. Die in Tabelle 
l a  angegebenen Fü-Werte (% C„fi/% Cber.) sind ein 
Maß.für die Ubereinstimmung der gefundenen mit den 
berechneten Kohlenstoffwerten und geben die Genauig- 
keit der Analyse an. Für unsere Testsubstanzen Benzoe- 
säure und Acetanilid ergibt sich für die Fü-Werte ein 
Mittelwert von 1,001. Berechnet man den Kohlenstoff- 
gehalt einer Substanz mit dem von B. P. N i  k o 1s ki [30] 
angegebenen hfolvolumen für CO, von 22,28 ml/mMol 
statt 22,26 ml/mMol, so ist die Uberein~timmun~ zwi- 
schen gefundenem und berechnetem Kohlenstoffgehalt 
noch besser. Aber auch mit dem verwendeten kleineren 
Wert für das Molvolumen beträgt die prozentuale Stan- 
dardabweichung der Fü-Werte im Mikromaßstab nur 
f 0,5 %, im Halbmikromaßstab &0,3 % und im Makro- 
maßstab <-+0,1%. Danach ist das Verbrennungs-, 
,Reinigungs- und Kondensationsverfahren vollkommen 
einwandfrei. Die gleiche Analysengenauigkeit gilt auch, 
wie Tabelle I b zeigt, für Flüssigkeiten und für halogen- 
sowie schwefelhaltige Substanzen. Bei metallhaltigen 
organischen Verbindungen ist der Fehler etwas größer 
und wird bei der thermischen Zersetzung von BaC03 
etwa doppelt so groß wie bei der Analyse anderer 
Substanzen. Es empfiehlt sich daher für Karbonate, 
die Kohlenstoffanalyse durch Zersetzung mit H2S04 
vorzunehmen. 
I I I .  Radioaktivitätsmessung 
Zur Radioaktivitätsmessung wird das in der Gasmeß- 
apparatur befindliche CO, je nach Menge und spezifi- 
scher Aktivität vollständig oder teilweise durch Um- 
kondensieren in das Gaszählrohr Z überführt und mit 
. Methan gemischt. Bei einer solchen Mischung arbeitet 
das Zählrohr im Proportionalbereich. Etwa 15 min nach 
einer Füllung kann die Aktivitätsrate gezählt werden. 
Mit unserer Zähleinrichtung wurden umfassende Ver- 
suchsreihen durchgeführt, um die optimalen Zählver- 
$hältnisse in Hinsicht auf Zusammensetzung des Zähl- 
gemisches und die Wahl der Eingangsempfindlichkeit 
des Verstärkers sowie um denBereich der Koinzidenzver- 
luste der Zählapparatur und die Reproduzierbarkeit der 
Aktivitätsmessung zu ermitteln. 
Abb. 4 zeigt den Einfluß des CO2-Partialdruckes 
auf die -Zählrohrcharakteristik. Bei einem konstanten 
Gesamtdruck von 500 Torr (20 "C) wurde der Partial- 
' druck des CO, zwischen 9 und 200 Torr variiert, wobei 
. die Aktivität im Zählrohr konstant gehalten wurde. 
Für 9, 25, 50 und 100 Torr CO2-Partialdruck erhält man 
Plateaus mit einer Steigung von 3,5 bei einer Plateau- 
länge von 200 V für die Partialdrücke von 9, 25 und 
50 Torr, während bei 100 Torr die Plateaulänge auf 
250 V zunimmt. Die Arbeitsspannung liegt bei diesen 
Drücken bei etwa 2700 V. Bei 200 Torr CO,-Partial- 
druck wächst die Steigung auf 4% unter Verkürzung 
der Plateaulänge auf 200 V und gleichzeitiger Erhöhung 
der Arbeitsspannung an. Optimale Verhältnisse liegen 
also bei 100 Torr CO2-Partialdruck vor. 
Abb. 4. Einfiuß des CO,-Partialdruckes auf die Zahlrohrcharakteristik 
(variiert wurde der CO,-Partialdruck bei konstantem Gesamtdruck von 
500 Torr bei 20 'C und bei gleicher Aktivität) 
In Abb. 5 ist die Wirkung veränderten hfethanpar- 
tialdrucks bei einem konstanten 14C02-Partialdruck 
(100 Torr) und konstanter Aktivität dargestellt. Mit 
zunehmendem Gesamtdruck verschiebt sich das PIateau 
zu höheren Spannungen, wobei gleichzeitig die Plateau- 
länge wächst und die Plateausteigung abnimmt. Bei 
einem Gesamtdruck von 500 Torr hat man bei einer 
Plateaulänge von 250 V und einer Steigung von 3,5 % 
gute Zählverhältnisse, die sich bei einer Erhöhung des 
Gesamtdrucks nur noch wenig verbessern lassen. Bei 
höheren Gesamtdrücken wächst die Arbeitsspannung 
und damit die Möglichkeit von Störungen. 
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Abb. 5. E iduß  des Methanpartialdruckes auf die Zahlrohrcharakteristik 
(variiert wurde der Methananteil bei konstantem CO,-Partialdruck von 
100 Torr bei 20 % und bei gleicher Aktivität) 
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Auf Grund der von uns durchgeführten Versuche - $ 1 0 6  
wähiten wir als Zählrohrfüllung ein Gemisch, bestehend 
aus 100 Torr COz und 400 Torr Methan (20 'C). Da :U 
P das Zählrohr bei einer solchen Füllung im Propomonal- 
bereich arbeitet und die im Zählrohr entstehenden Im- 
pulse sehr klein sind, müssen sie so weit verstärkt werden, 
m5q 
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Unter Verwendung eines Sekundärstandards und einer .E 
daran angeschlossenen Probe höherer Aktivität wurde glB 
der Bereich, in dem Koinzidenzverluste auftreten, fest- : 
daß sie über der Eingangsempfindlichkeit des im Strah- id d. U? 
Znhlverluste (IrnpJnin) 
iß 
lungsmeßgerät eingebauten Diskriminators liegen. Wie 
Abb. 7 Zeigt, muß in unserem Fall die höchste Ver- Abb. 8. Koinzidenzvcrluste in logarithmischem Maßstab (aus 5 Meß- 
Stärkung bzw. die kleinste Eingangsempfindlichkeit 
des Verstärkers (1 mV) gewählt werden. Erhöht man 
die Eingangsempfindlichkeit, so verschiebt sich das ,@ Plateau zu höheren Spannungen und wird kürzer. Bei 
Eingangsempfindlichkeiten oberhalb 5 mV ist über- 
haupt kein Plateau mehr vorhanden. 
gestellt. Die Abb. 8 und 9, in denen die Zählver- 3 
luste in lmplmin gegen die gezählten Implmin und # 
die prozentualen Zählverluste gegen die gezählten 
Implmin aufgetragen sind, zeigen, daß merkliche Koin- 
zidenzverluste erst bei mehr als 2. 105 Implmin auf- i05 
treten, wie auch von W. Bernstein und R. Ballen- 
t ine  [22] angegeben wird. 
Unter Verwendung des gleichen Standards wurde die 
Reproduzierbarkeit der Aktivitätsmessung zu Al % 
und der Wirkungsgrad zu 82% ermittelt. Der Wert des 
Anhaltspunkt zu erhalten, wie sich eine nach der Füllung W .  
auftretende Undichtigkeit des Zählrohres auswirkt. Mit 
: zunehmendem Luftgehalt verschiebt sich hier das Pla- 
teau zu höheren Spannungen, wird kürzer und steiler, 
ohne daß bis zu einem Luftgehalt von 15 % eine wesent- 
liche Verzerrung der Charakteristik damit verbunden Cm. 
ist. Bei einem Luftanteil von 20% verändert sich jedoch 
die Charakteristik sehr stark. 
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Wirkungsgrades steht in guter Obereinstimmung mit * 4 W/. 5'1. 1P1, I?/. 1 .  , -25% 
dem für das Zählrohr geschätzten Verhältnis von emp- ZäI-Jvertwie iniw/. 
findlichem Volumen zu Gesamtvolumen. - Abb. 9. KoimidenzverIuste in Prozenten (aus 5 Meßmihen erhalten) 
3030 von 
A bb. 7. E i d 3  der Eigangsempfindlichkeit des Impulsverst&tkers 
(variiert wurde die Eingangsemphndüchkeit in mV bei gleichem ZHhl- - 
gemiscb) 
XiM 2500 MCU 3500 V d l  
Abb. 6 .  E i u ß  von Luft im Zählgemisch (variiert wurde der Prozent- 
anteil der Luft im gleichen Zählgemisch) 1 
Auf Grund .des hohen Wirkungsgrades des Zählrohres 
und der guten Reproduzierbarkeit der Zählverhältnisse 
liegt die untere Grenze der noch erfaßbaren Aktivität, 
wie unsere Untersuchungen ergaben, bei etwa 5 . 10-5pC 
in ca. 13 ml Füllungs-CO„ während wir andererseits 
wegen der unbeschränkten und genauen Verdünnungs- 
möglichkeit auch Proben mit sehr hohen Aktivitäten 
direkt verbrennen bzw. zersetzen können. 
I _ '  . . .  . 
Über Bkrücksichtigung des wirk*ngigrades des zähl- Tabeiie 2 
rohres'läßt sich die +4bsolutaktivität~bestimmen. Diese I spezitischc 
Da wir den angegebenen Aktivitätsbereich ausnutzen 
wollen, mußten wir uns über den memory-Effekt in der 
Apparatur Klarheit verschaffen. Dieser Effekt ist im 
Zählrohr und in den Teilen der Apparatur, die nicht 
mit Absorptionsmaterialien gefüllt sind, klein und durch 
Spülen mit Luft leicht zu beseitigen. Dagegen werden 
im Magnesiumperchlorat nach jeder Verbrennung etwa 
der loste Teil und im Verbrennungs- und Reduktions- 
rohr je etwa 0,025% sowie im Mangandioxyd etwa 
0,05% der 14C0,-Aktivität zurückgehalten. Daraus er- 
gibt sich, daß bei der Verbrennung einer Substanz, die 
keinen Stickstoff enthält, etwa 0,025% und bei einer 
stickstoffhaltigen Substanz etwa 0,1% der Aktivität im 
Absorptionsmaterial zurückbleiben. Diese Aktivitäten 
erfassen wir durch Nachverbrennungen. So ergaben 
Versuche bei stickstoffhaltigen Verbindungen, daß die 
Aktivität nach der ersten Nachverbrennung auf 0,02 
bis 0,03 % und nach der zweiten Nachverbrennung auf 
etwa 0,005% der Aktivität der 14C-Probenanalyse ge- 
sunken ist. Der hierdurch bedingte Fehler ist bei der 
Analyse von Substanzen, deren Aktivitäten in der 
gleichen Größenordnung liegen, zu vernachlässigen. 
Bei der Messung von Substanzen, deren Aktivitäten 
Angabe ist mit einem Fehler von &3% behaftet, der Analysenprobe durch den Fehler des Bezugsstandards hervorgerufen 
wird. 
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A. Einführung 
Zur Bestimmung von I4c wurden eine Anzahl von Methoden entwickelt (1) 
(2), die zum größten Teil eine chemische Analyse mit einer anschließen- 
den Radioaktivitätsmessung verbinden. Um den '4~-~ehalt verschiedener 
chemischer Verbindungen oder markierter Substanzen nicht definierter 
Zusammensetzung quantitativ vergleichen zu können, ist die Überführung 
in ein möglichst einfach darzustellendes Kohlenstoffderivat erforder- 
lich, dessen Aktivität sich unter gut reproduzierbaren Bedingungen mes- 
sen läßt. Am besten erfüllt CO2 diese Bedingungen. 
Rein organische, mit l4c markierte Substanzen lassen sich durch elektrisch 
gezündete Verbrennung ( 3) bzw . Oxydat ion mit Kupf eroxyd oder Kaliumper- 
chlorat im Bombenrohr (4) (5) (6), nasse Oxydation (7) (8) (9) und Trok- 
kenverbrennung nach dem Prinzip der Pregltschen Elementaranalyse (10) 
in I4c0 überführen. Anorganische Verbindungen und organische Substan- 2 
Zen, die Metalle enthalten, können ebenfalls nach der Pregl'schen Metho- 
de zu Kohlendioxyd verbrannt werden, wenn die Substanz mit WO vermischt 3 
wird. Aus anorganischen Karbonaten kann die Kohlensäure auch mit Schwe- 
felsäure freigemacht werden. 
Von den erwähnten Methoden dürfte die Verbrennung nach Pregl die günstig- 
ste sein, da mit ihrer Hilfe sowohl organische als auch anorganische Sub- 
stanzen in Kohlendioxyd überführt werden können. Sie ist in den letzten 
10 Jahren hinsichtlich der zur Verbrennung kommenden Substanzmenge, der 
Füllung des Verbrennungsrohres, des Verbrennungsmodus sowie der Erfassung 
und Bestimmung von Verbrennungs-CO und -Wasser untersucht bzw. abgewan- 2 
delt worden (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17). Als Oxydationsmittel 
wird meist Kupferoxyd verwendet, während Halogene und Schwefeloxyde an 
metallischem Silber gebunden werden. 
Die Stickoxyde können entveder bei Zimmertemperatur oder bei höheren 
Temperaturen an ldangandioxyd ( 1 8) adsorbiert und über erhitztem metal- 
lischem Kupfer (19) zu elementarem Stickstoff reduziert werden. Bleidi- 
oxyd wird für diese Zwecke nur noch selten benutzt. Die Erfassung des 
reinen Verbrennungs-CO kann entweder durch Fällung als BaCO oder durch 2 3 
Kondensation und anschließender manometrischer Bestimmung des CO2 erfol- 
gen. 
Die Aktivitätsmessung des I4c0 läßt sich am besten in der Gasphase durch- 2 
führen (5) (16). Die Zählausbeute bei Gaszählrohren beträgt 80 bis 90 % 
und zu hohe Aktivitäten können durch Zugabe von inaktivem CO2 sehr genau 
in jedem Verhältnis verdünnt werden. 
Die Aktivitätsmessung von I4co2 ist sowohl im Geiger-Müller-Bereich als 
auch im Proportionalbereich möglich (20) (21). Messungen im Proportional- 
bereich haben den Vorteil, daß die Totzeit des Detektors kleb ist und 
Zählverluste erst bei hohen Zählraten auftreten. J 
Das zur Messung gelangende I4c0 muß sehr rein und vor allem frei von 2 
elektronegativen Gasen wie Sauerstoff, Wasserdampf, Halogenen und Stick- 
oxyden sein. 
Da I4c0, allein schlechte Zähleigenschaften besitzt, wird ein Gemisch von 
L 
I4co2 mit Methan, Äthan oder Methan-Argon als Zählgas verwendet. 
Die Gaszählrohre können entweder aus Glas (8) ( 1 5 )  (22) (23) (24) (25) 
oder aus Metall (5) ( 9 )  (14) (1 7 )  ( 2 6 )  bestehen. Bei guter Abschirmung 
gegen elektromagnetische Störungen arbeiten beide Arten gleich einwand- 
frei. Die Zähleigenschaften sind je nach Elektrodenmaterial, Zusammen- 
setzung des Zählgemisches und Fülldruck verschieden. Die im Zählrohr ent- 
stehenden Primärirnpulse müssen entsprechend der im Zählgerät vorgegebenen 
Diskriminatorschwelle verstärkt werden. 
Die Analysen von Proben, die sich in Menge und Kohlenstoffgehalt, sowie 
spezifischer Aktivität stark unterscheiden, können nach der im folgenden 
beschriebenen Methode mit der gleichen Genauigkeit ausgeführt werden. Da- 
bei ist es gleichgültig, ob die Probe organischer oder anorganischer Art, 
fest, flüssig oder gasförmig ist. Auch die Ver~rennung pflanzlichen und 
tierischen Gewebes ist nach dieser Methode möglich. 
B. Apparatur 
Die in Abbildung 1 gezeigte Apparatur ist, mit Ausnahme der Sauerstoff- 
reinigung, eine Hochvakuum-Apparatur, deren Einzelteile die Abb. 2a, 2b 
und 2c zeigen. Der Hauptteil der Apparatur ist an verschiedenen Stellen, 
die mit VV und HV bezeichnet sind, jeweils getrennt an das System der 
Vorvakuumpumpe und Hochvakuumpumpe angeschlossen. Mit der Vorvakuumpumpe 
wird die Apparatur auf 1 - 0,1 Torr, mit der Hochvakuumpumpe auf etwa 
I O - ~  eorr evakuiert. Die Kontrolle des Vakuums geschieht mit Vakuumrneter- 
Meßröhren. 
I. Einstellung des Sauerstoffstromes und Reinigung des Sauerstoffs (~bb.2a) 
Der Sauerstoff wird aus einer Stahlflasche entnommen. Das Reduzierventil 
ist stets so weit geöffnet, daß etwas Sauerstoff durch die Tauchung A 
und die Ca. 30$ige Kalilauge entweicht und im Reinigungsteil somit stets 
ein Sauerstoffüberdruck aufrecht erhalten wird. Bei geöffnetem Verbren- 
nungsrohreingang und geöffneten Hähnen H2, H und H6 sowie geschlossenem 3 
Hahn HA, wird durch Regulierung des Reduzierventils und des Hahnes H, ein 
~auerstoffstrom von 20 ml/min eingestellt. Er wird mit Hilfe der geeichten 
Strömungskapillare C und des Quecksilberströmungcmanometers B kontrolliert. 
Zur Reinigung wird der Sauerstoff durch das mit drahtförmigem Kupferoxyd 
gefüllte, auf Rotglut erhitzte Quarzrohr E geschickt. In den nachgeschal- 
teten Adsorptionsrohren F, und Fp, von denen das erste mit Natronkalk und 
Natronasbest im Verhältnis 1:l und das zweite mit Magnesiumperchlorat auf 
Raschigringen gefüllt ist, werden CO2 und Wasser adsorbiert. 
11. Verbrennungseinrichtung (~bb. Za, 2b) 
Als Verbrennungsrohr dient ein Quarzrohr von 1300 mm Länge und 23 mm 6, 
das an beiden Seiten mit Schliffen NS 24 versehen ist. Der Rohrausgang 
mündet in ein Schliffverbindungsstück aus Glas. Der Sauerstoff wird über 
einen seitlichen Eingang zugeführt. Das senkrechte Durchführungsrohr ist 
durch zwei Verbindungen aus Gummischlauch zwischen dem Adsorptionsrohr 
F und Hahn Hg beweglich gehalten. Das über den Hahn H angeschlossene 2 7 
Manometer M wird erst nach der Montage des Verbrennungsrohres mit einem G 
Schliff NS 7,5 angesetzt, sein linker Schenkel ist zur Außenluft offen. 
Für die Beheizung wird ein handelsübliches, aus zwei verschiebbaren Rohr- 
Öfen bestehendes Ofenaggregat verwendet X). Der lange Ofen dient zur Be- 
heizung der Verbrennungsrohrfüllung,  der kleine Ofen zum Verbrennen der 
Probe. Die Temperatur der Öfen ist getrennt regelbar. Bei Dauerbetrieb 
0 beträgt die Temperatur in der Mitte des langen Ofens 750 bis 800 'C; nach 
außen fällt sie auf etwa 250 'C ab. Der kleine Ofen erreicht nach einer 
Stunde voller Heizleistung in der Mitte eine Temperatur von 1000 bis 
1100 'C, darf aber nur einige Minuten auf dieser Höchsttemperatur gehal- 
ten werden, da sonst die Heizwicklungen zerstört werden. Seine Arbeits- 
temperatur muß auf 750' - 850 'C eingestellt werden. 
X) Makro-Verbrennungsof en EIC der Firma W. C. Heraeus, ~anau/~. 
Die Füllung des Verbrennungsrohres soll sich gerade innerhalb des langen 
Ofens befinden, wenn dieser am Ende der Schienen steht. Sie besteht aus 
einem Pfropfen aus Silberwolle, einer Schicht von 5 cm Silberasbest und 
20 cm drahtförmigem Kupferoxyd, gefolgt von 5 cm Silberasbest, etwas Sil- 
berwolle und schließlich 5 cm gekörntem Bleichromat, das von einem Stück 
0 
Kupfergaze gehalten wird. Da das Bleichromat bei Temperaturen über 500 C 
das Quarzrohr angreift, darf diese Schicht höchstens 4 cm in den Ofen 
hineinreichen, 
111. Kondensationsteil (Abb. 2b) 
Am Eingang zum Kondensationsteil befindet sich der Hahn H dessen Boh- 9 ' 
rung seitlich geschlitzt und dessen Griff an einer Seite verlängert ist, 
um eine Feinregulierung des Gasstromes zu ermöglichen. Das Verbrennungs- 
gas wird durch entsprechende Stellung der Hähne entweder durch das Ad- 
sorptionsrohr L oder L weitergeleitet oder direkt über Hahn H bza. 0 N 7 3 
H22 zur Kondensationsspirale K bzw. K geführt. Die Adsorptionsrohre 0 N 
sind mit Schliffen NS 14,5 versehen und leicht auswechselbar. Zur Kontrol- 
le des Gasdruckes dienen die Einrohrmanometer M bzw. l,$ mit einem Innen- 0 
durchmesser von Ca. 4 mm, die in ein Standgefäß mit Quecksilber eintau- 
chen. Die Schliffe NS 14,5 unterhalb der Hähne H u.a. ermöglichen das 
17 
Anschließen weiterer Apparaturteile. 
IV. Reduktionsteil (Abb. 2b) 
Das Reduktionsrohr M ist ein Quarzrohr von 25 mm #, einem Schliff NS 29 
an einem und zwei Schliffen NS 7,5 am anderen Ende. Das Gas wird von 
Hahn H über ein eingeschmolzenes Rohr zugeführt, Um dieses Einleitungs- 
2 5 
rohr ist eine etwa 28 cm lange, eng gewickelte Rolle reiner Kupfergaze 
geschoben, die das Quarzrohr am Ende auf etwa 4 cm Länge frei läßt. Die- 
ser Raum wird mit drahtförmigam Kupferoxyd gefüllt. Zur Beheizung der 
Kupfergaze dient ein Röhrenofen. Die Kupfergaze wird im Quarzrohr mit 
Wasserstoff vollständig reduziert, in dem man den Ofen so lange erhitzt, 
bis er etwa 400 'C heiß geworden ist. Bei der Reduktion von Stickoxyden 
wird die Temperatur während einer Analyse in der Mitte des Ofens ständig 
0 bei 650 'C gehalten, während sie an den Ofenenden etwa 300 C beträgt. 
V. Gasmeßapparatur (~bb. 2c) 
Die Gasmeßapparatur besteht aus den Volumengefäßen V1 bis V8, dem Konden- 
sationsgefäß K f ,  dem Glasfedermanometer P und dem U-Rohr-Quecksilbermano- 
meter C. Die Teilvolumina und das Gssamtvolumen der Gasmeßapparatur sind 
von der Feder f des Glasfedermanometers P bis zu den Hähnen H XIII, H X 
und H XXI bekannt. Die Volumengefäße V1 bis V8 und die Hahnbohrungen der 
jeweils darüber befindlichen Hähne werden durch Wägung einer luftfrei ein- 
gefüllten, temperierten reinen Flüssigkeit (für das Volumengefäß V1 Queck- 
silber, für die Gefäße V2 bis V8 ~asser) unter Verwendung von Korrektur- 
tabellen direkt geeicht. Diese Eichung läßt sich vom kleinsten Gefäß V 1  
(ausschließlich ~ahnbohrung) bis zum größten Gefäß V8 mit einer Genauig- 
keit von - + 0,l % durchführen. Das Volumen einer Hahnbohrung beträgt 
0,l ml. Die Volumina der Feder f, des dazugehörigen Kondensationsgefäßes 
K sowie jedes einzelnen Leitungsstückes werden anschließend unter Ver- f 
wendung von CO2 indirekt mit Hilfe des Gasgesetzes bestimmt. Der CO2- 
Druck wird mit dem U-Rohr-Quecksilbermanometer S unter Zwischenschaltung 
des Glasfedermanometers P als Nullinstrument gemessen. Die Verwendung des 
Federmanometers hat den Vorteil, daß das ''CO nicht mit dem Quecksilber 2 
in Berührung kommt und somit keine Volumenänderung in Abhängigkeit von 
Druck auftritt. Die Wirkungsweise des Glasfedermanometers X' beruht anf 
dem Prinzip der Bourdonfschen Spirale. Durch den Unterschied zwischen 
dem vom CO2 innerhalb der Fdder f ausgeübten Druck und dem Außendruck 
im Mantelgefäß m kommt es zur Deformierung der Feder und damit zu einem 
Ausschlag der Federspitze z. Zur Kompensation des Druckunterschiedes 
wird Luft in das Mantelgefäß m über eine im Einlaßstutzen 1 befindliche 
Öffnung eingelassen. Zur besseren Dosierung erfolgt dies durch den Hahn 
H über den Pufferkolben R, wobei die Hähne Hb und Bd vollständig ge- 
a 
öffnet sind. Während der Druckmessung ist das CO2 im geeichten Teil der 
Gasmeßapparatur durch Schließen des Hahnes H XI11 vom Luftdruckkompen- 
sationsteil abgetrennt. 
Bei der Messung nach der Kompensationsmethode ist der CO2-Druck im Innern 
der Feder f gleich dem Luftdruck im Mantelgefäß m, der am U-Rohr-Queck- 
silbermanometer abgelesen wird, wenn der Zeiger des Federmanometers im 
Nullpunkt steht. Das Einstellen des Zeigers auf den Nullpunkt wird durch 
X) Herstellung vgl. Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, 
4. Auflage, Bd. I I I / I ,  Thieme-Verlag, Stuttgart, 1955, Seite 279, 
ein Meßmikroskop kontrolliert. Für CO2-Drucke bis zu etwa 5 Torr kann das 
Federmanometer auch als Ausschlaginstrument verwendet werden. Der Abstand 
des Zeigers von der Nullmarke wird mit dem Meßmikroskop und einem Okular- 
mikrometer bestimmt und der entsprechende Druck aus einer Eichkurve abge- 
lesen. Bei der Ausschlagmethode bleibt das Mantelgefäß m hochevakuiert. 
Bei guter Ausführung zeigt das Federmanometer einen Druckunterschied von 
0,l Torr mit einem Zeigerausschlag von 0,1 mm einwandfrei an. Die Feder 
f des Federmanometers ist über einen Schliff NS 10 an den geeichten Teil 
der Gasmeßapparatur möglichst raumsparend angeschlossen. Der Lufteinlaß- 
stutzen 2 des Federmanometers ist über einen Schliff NS 74,5 mit der 
Leitung zum Pufferkolben verbunden. 
Das U-Rohr-Quecksilbermanometer, dessen linker Schenkel ständig unter 
Hochvakuum steht, hat einen Innendurchmesser von 15 mm. Die Höhendiffe- 
renz der Quecksilbermenisken wird mit Hilfe des Metallvisiers U gemessen. 
Dieses ist auf dem Maßstab T verschiebbar angebracht und mit einer Fein- 
regulierschraube versehen. Wird bei den Ablesungen der Parallaxenfehler 
vermieden und eine Temperaturkorrektur vorgenommen, so ist eine Druck- 
messung mit lriner Genauigkeit von L 0,1 Torr möglich. 
Steht die Apparatur in einem Raum, der keinen plötzlichen Temperatur- 
schwankungen ausgesetzt ist, so kann die Temperatur, die mit zwei an 
verschiedenen Stellen des Volumenmeßtcils aufgehängten Präzisionsthermo- 
metern gemessen wird, als Tzmperatur des CO mit einer Genauigkeit von 
0 
2 
+ 0,l C gelten. 
-
VI. Zersetzungsapparatur für Karbonate (~bb. 31 
Die Zersetzungsapparatur läßt sich, wie aus Abb. 3 zu ersehen ist, über 
Schliffe an die Hochvakuumanlage anschließen. Ihre Einzelteile sind mit 
Normschliffen NS 14,5 verbunden, so daß sie nach einer Analyse leicht 
gereinigt werden können. Das Zersetzungsgefäß t besteht aus einem Znei- 
halskolben mit einem Volumen von 30 ml. Über den einen Hals wird aus dem 
Füllaufsatz r über den Tropftrichter s (25 ml) die Säure zugegeben, wäh- 
rend der andere Hals zum Anschluß des Kolbens über die Kühlfalle K an A 
die Hochvakuumanlage dient. 
V I I .  Zahleinrichtunq 
A ~ S  Zählrohr dient ein handelsübliches Bernstein-Balletine-Zählrohr (22) 
aus Pyrexglas mit einem Volumen von 100,2 ml (z in Abb. 2c). Das Zähl- 
rohr ist in einer Kammer untergebracht und bei stets geöffnetem Hahn H z 
über Schliffe und Kapillarleitungen mit dem Kondensgefäß K das ein z 
Volumen von 1 ml besitzt, verbunden. Zählrohr Z und Kondensationsgefäß 
K stellen eine durch den Hahn H abschließbare Volumeneinheit dar. Durch Z K 
das Volumen des Kondensationsgefäßes K und das der Kapillarleitungen z 
wird das Zählrohrvolumen um insgesamt 3,3 ml vergrößert. Das Zählrohr 
ist über die Glasleitung b an die Hochvakuumapparatur angeschlossen. 
Das Zählrohr Z ist zur Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen 
in einem Stahlrohr von 50 mm Innendurchmesser und 10 mm Wandstärke unter- 
gebracht, das unten durch einen aufgeschweißten Boden und oben durch ei- 
nen mit Senkschrauben befestigten Deckel verschlossen ist. Am oberen Ende 
des Rohres befindet sich ein Schlitz, durch den die vom Zählrohr nach 
außen führende Glasverbindung in das Rohr eingeführt werden kann. Zur 
Abschirmung des Zählrohres gegen äußere Strahlung ist die Stahlkammer 
von einem Kunststoff- und Bleimantel umgeben. Die Bleiabschirmung be- 
steht aus einer Bodenplatte, auf die Ringe mit einer Wandstärke und Höhe 
von 50 mm aufgesetzt werden. Eine 50 mm starke Deckplatte schließt die 
Bleikammer oben ab. 
Das Bernstein-Balletine-Zählrohr besitzt für den elektrischen Anschluß 
zwei wenig flexible Drähte von einigen Zentimetern Länge. Über den Anoden- 
draht wird ein Stück Isolationsschlauch geschoben und der Draht in eine 
Chassisbuchse eingelötet, die zentrisch im Deckel der Stahlabschirmung 
sitzt. Der Kathodendraht wird mit dem Metalldeckel verbunden, um dle 
Zählrohrkathode und die Stahlkammer an das gleiche Massepotential zu le- 
gen. An die Chassisbuchse wird über ein Koaxialkabel mit Stecker das 
Zählgerät, ein Superscaler SC-, 8BX) mit Einschubverstärker SC- 3 6 ~  und 
zusätzlich stabilisierter Hochspannung von 5 kV, angeschlossen. Ein so 
installiertes Zählrohr ist im Institut für Radiochemie seit mehr als 
einem Jahr ohne jegliche Störung in Betrieb. Es ist für mehrere hundert 
Messungen verwendet worden und besitzt noch die gleichen unveränderten 
Zähleigenschaften. 
Hersteller: Firma Traca-lab, Inc., Waltham 54, Massachusetts, USA, 
Einzelheiten über die Geräte vergl. Firmenzeitschrift Tracerlab Nr. 49. 
C. Kohlenstoffanalyse 
I. Verbrennung 
-------------- 
Organisches I4c-haltiges Untersuchungsmaterial wird im Sauerstoffstrom 
vergast und verbrannt, Die im Gasstrom mitgsführten Zersetzungsprodukte 
werden über Kupferoxyd bei Rotglut quantitativ oxydiert. Das entstandene 
4~~ wird von den anderen Verbrennungsprodukten (~alogene, schwef el- 2 0 
und stickstoffhaltige Oxyde und ~asser) befreit, in eintr auf - 183 C 
gekühlten Falle bei 100 Torr Gesamtdruck quantitativ kondensiert, und 
auf diese Weise von dem üb~rschussigen Sauerstoff abgetrennt und an- 
schließend volumetrisch bestimmt. Die Umsetzung der Halogene erfolgt mit 
0 
metallischem Silber zu Silberhalogeniden bei Temperaturen um 700 C. 
Schwefelhaltige Oxyde reagi~ren eb~nfalls mit dem Silber unter Bildung 
von Silbersulfat oder werden mit erhitztem Bleichromat zu Bleisulfak 
umgesetzt. Stickstoffhaltige Oxyde werden an Mangandioxyd bei Zimmer- 
temperatur adsorbiert, evt, verbleibende Spuren werden ütermetallischem 
Kupfer bei 650 'C zu Stickstoff reduziert. Der Hauptteil des Wassers wird 
an hlagnesiumperchlorat adsorbiert. Das restliche Wasser wird beim frak- 
tionierten Vergasen des CO bei - 7 8  'C abgetrennt. 2 
Ia. Verbrennung von Verbindungen, die Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff, aber keinen Stickstoff enthalten (~esamtdauer 75 min 
ohne ~robenvorbereitung) 
......................................................................... 
Das Verbrennungsrohr G ist mit reinem Sauerstoff gefüllt, der über den 
offenen Verbrennungseingang entweicht. Der lange Ofen ist auf Arbeits- 
temperatur eingestellt, der kleine Ofen befinaet sich am Verbrennungs- 
rohreingang und wird mit Vollast angeheizt. Die Apparatur ab Hahn H wird 9 
evakuiert und die Kondensspirale K wird mit flüssigem Sauerstoff gekühlt. 0 
Die Hähne sind so eingastellt, daß das Gas durch das mit Magnesiumper- 
chlorat gefüllte Adsorptionsrohr L geführt wird. 0 
Das Schiffchen mit der Probe wird in das Verbrennungsrohr bis etwa 7 cm 
vor die Rohrfüllung eingeschoben und der Verbrennungsrohreingang sofort 
verschlossen. Der kleine Ofen wird nun direkt an das Schiffchen gestellt 
und langsam Sauerstoff aus dem Verbrennungsrohr durch Öffnen des Hahnes 
H in den Kondensationsteil eingelassen. Erreicht der Gasdruck in diesem 9 
Teil etwa 100 Torr (gemessen am Manometer M ) ,  so wird der nüberschüssigelt 
0 
Sauerstoff über den Hahn VV mit der Vorvakuumpumpe abgezogen. Die Hähne 
H und VV werden so eingestellt, daß am Strömungsmanometer B ständig eine 9 
Druckdifferenz entsprechend einem Sauerstoffstrom von 20 ml/min herrscht 
und im Kondensationsteil ein Druck von 100 Torr aufrecht erhalten wird. 
Dieser Sauerstoffstrom reicht für die vollständige Verbrennung aus. Bei 
einem Kondensationsdruck von 100 Torr und einer Ten~dratur von - 1 8 3  'C 
wird I4c0 in der Falle K vollständig kondensiert, der Sauerstoff je- 2 0 
doch nicht mitkondensiert. Die Hauptmenge des bei der Terbrennung ent- 
stehenden Wassers wird am fdagnesiumperchlorat sdsorbiert. 
Der kleine, heißer gswordene Ofen mird langsam gegen den langsn OfeL vor- 
geschoben, wobei die Analysensubstanz verdmpft 3zv. verbrennt und in dis 
Oxydationszone getrieben wird. Dabei soll im VerbreLnangsrchr möglichst 
ein Unterdruck von einigen Torr, der am iilononetcr ;J kontrolliert wird, G 
herrschen. 
Nach etwa 30 min befindet sich der kleine Ofen neben dem langen Ofen und 
hat das in seiner Mitte stehende Schiffchen auf Rotglut erhitzt, In die- 
ser Stellung werden beide Öfen 5 min belassen. Anschließend mird der vor- 
dere Teil des Verbrennungsrohres mit Hilfe des kleinen Ofens Tram Eingang 
her ausgeglüht. Etwa 50 min nach Beginn der VerLrenzung nird der kleine 
Ofen ausgeschaltet. Durch Schließen von Hahn H wird dle Sauerstoffzu- 6 
fuhr beendet und der Druck im Verbrennungsrohr durch allmähliches ~ffnen 
von Hahn H auf Ca. 100 Torr gesenkt. Das Verbr~r~n~i~ngsrohr und der E:on- 9 
densationsteil werden bei geöffnetem Hahn H evakuiert bis ?es A:anomcter 9 
M einen Druck von weniger als 1 Torr anzaigt. Bei dissem Druck wird 0 
noch weitere 5 min evakuiert. 
Nach 65 min wird Hahn H geschlossen und der Eondensationsteil zur Ent- 9 
fernung der letzten Spuren Sauerstoff evakuiert bis die :.leßrchre 01 ei- 
nen Druck von l ~ - ~  Torr anzeigt. Da der Dampfdruck des 'Cop bei - 
1 8 3 ' ~  4.10-~ Torr beträgt, wird kein 1 4 ~ ~ 2  abgepumpt. ?Tun ~drden 2ie 
Hähne H 14' "1 und W geschlossen und das in der ~~ondensationsspirale 90 - 
kondensierte ' 4 ~ ~  in eines der Volumenmeßgef5.ße Y ~mkondar~sitrt. Dazx 2 
wird das entsprechende Gefäß mit fliissigem SeuerstofZ gel;iji?lt und v.nter 
der Kondensspirale K der flüssige Sauerstoff durch ein Bad von - 7 8  w~ 0 
(~rockeneis und ~ceton) ersetzt. Durch diese Umko:~densatioa werden Spuren 
von Wasser zurückgehalten, so daß in die GasmsGc-pparatur reines I4c0, ge- 
L 
langt. Das Umkondensieren ist bcendet, wenn die MeEröhre 01 wieder einen 
Druck von 10-J Torr anzeigt. 
Ib. Verbrennung von Verbindungen, die Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff sowie Stickstoff enthalten (Gesamtdauer 85 min ohne 
Probenvorber~itun~) 
- - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bei der Verbrennung stickstoffhaltiger Verbindungen entstehen neben 
14c0 und Wasser verschiedene Stickstoff oxyde in untsrschiedlichen Men- 2 
genverhältnissen. Durch Überleiten des Gases über gekörntes Mangandioxyd 
lassen sie sich durch Adsorption nahezu vollständig entfernen. Der Rest 
wird zunächst mit dem CO kondensiert. Nach Beendigung der Verbrennung 2 
und Abpumpen des Sauerstoffs wird dieses Kondensat vergast und über auf 
0 650 C erhitzte Kupfergaze geleitet, wobei die Stickstoffoxyde zu Stick- 
stoff reduziert werden. Am Ausgang des Reduktionsrohres befindet sich 
0 
auf 300 C erhitztes drahtförmiges Kupferoxyd, das durch Reduktion ent- 
standenes Kohlenmonoxyd oxydieren soll. Das CO wird vom Stickstoff durch 2 
Kondensation getrennt. Da sich die Stickstoffoxyde über Kupfer bei Ab- 
wesenheit von Wasser leichter reduzieren lassen, wird die Hauptmenge des 
Verbrennungswassers am Eingang des Adsorptionsrohres LN adsorbiert. Der 
Rest Wasser wird später nach der Reduktion und Kondensation in der Kon- 
densspirale K durch fraktionidrtes Vergasen des I4c0 zurückgehalten. 0 2 
Die Verbrennung wird, wie untcr Ia beschrieben, ausgeführt. Die Verbren-- 
nungsgase werden jedoch durch das Adsorptionsrohr L und die Kondensa- N 
tionsspirale K geleitet, Der rechte Schenkel und der Bogsn des Adsorp- N 
tionsrohres L sind mit Magnesiumperchlorat und der linke Schenkel ist N 
mit einer 2-3 cm hohen Schicht gekörnten Mangandioxyds X) gefüllt. Die 
Kondensspirale K wird mit flüssigem Sauerstoff gekühlt. Nachdem die N 
Verbrennung beendet ist und das Verbrennungsrohr 5 min lang evakuiert 
wurde, werden die Hähne Hg, H e J ,  H24 und H E e  geschlossen. Durch Öffnen 
der Hähne H 25' '11' '12 und H wird die Kondensspirale K über das Re- 14 N 
duktionsrohr N und das vVasseradsorptionsrohr L mit der Kondensspirale 
0 
K verbunden. Das Kondensat in der Falle K wird langsam vergast und das N 
'C0 durch Kühlen der Falle X mit flüssigem Sauerstoff quantitativ kon- 2 0 
densiert, wahrend die kleine Menge nicht kondensierbaren Stickstoffs mit 
der Hochvakuumpumpe abgezogen wird. Anschließend werden der gesamte Kon- 
densations- und Reduktionsteil nach Öffnen der Hähne H und H etwa 
2 3  24 
X)Mangandioxyd p.a., das zu 90 $ pulverisiert ist, wird mit Wasser ange- 
0 teigt und 5 Stunden bei 750 C im Trockenschrank getrocknet, danach in 
Stückchen bis zu 5 mm Größe gebrochen. Unbehandeltes Mangandioxyd läßt 
sich auch im Verlaufe von Stunden nicht hochevakuieren; es enthält ver- 
mutlich hochsiedende Verunreinigungen. 
5 min lang über die gekühlte Falle K evakuiert, bis die hleßröhre einen 0 
Druck von lom3 Torr anzeigt. Das Kondensat der Falle K wird, wie unter 0 
C Ia beschrieben, fraktioniert vergast. 
Durch qualitative Versuche mit stickstoffhaltigem CO wurde festgestellt, 2 
daß die Adsorption von Stickstoffoxyden nicht an der äußLzren Oberfläche 
des Mangandioxyds stattfindet, sondern da8 wahrscheinlich eine Kapillar- 
kondensation vorliegt. Die Beladungskapazität des Mangandioxyds ist des- 
halb gering und es empfiehlt sich, nach jeder Verbrennung einer stickstoff- 
haltigen Substanz das Mangandioxyd zu erneuern. In einigen Versuchen wur- 
de das CO2, das bei der Verbrennung von Acetanilid entstanden und nach 
der beschriebenen Methode von stickstoffhaltigen Oxyden befreit worden 
war, halbquantitativ untersucht. In 20 ml CO2 wurden weniger als 0,01 ml 
Stickstoffoxyd gefunden. Dieser Wcrt liegt nahe der unteren Nachweis- 
grenze des verwendeten Lange-Ilosvay-Reagenzes und entspricht einem Ge- 
halt von weniger als 0,05 $. Weiterhin wurde durch volumetrische Gasmes- 
sung festgestellt, daß bei der Reinigung nach C Ib keine meßbaren CO2- 
Verluste infolge Sorption oder Reduktion eintreten. 
Ic. Verbrennung von metallhaltigen Verbindungen ( 2 7 ) ,  von Karponaten 
und Cyaniden, sowie von phosphorhaltigen V~rbindungen (28) 
(~esamtdauer 85 min ohne ~robenvorbercituna) 
Bei der Verbrennung organisch~r Verbindungen, die basische Metalle ent- 
halten, sowie bei der Verbrennung von Cyaniden können Karbonate entstehen, 
die sich auch bei höheren Temperaturen nicht vollständig thcrmisch zer- 
setzen, so daß zu niedrige Kohlenstoffvierte erhaltsn werden. Diesen Ver- 
bindungen wird deshalb ausgeglühtes Wolframsäureanhydrid zugemischt, das 
durch Glühen reinster Wolframsäure im Sausrstoffstrom hergestellt wurde. 
Die Probe wird im Schiffchen mit der 5 bis ßfachen Menge an ausgeglühtem 
WO bedeckt und verbrannt. Der kleine Ofen vsrbleibt dabei länger über 3 
der Probe und wird bis zuletzt mit Vollast geheizt, so daß er Tempaa- 
turen um 1000 n~ erreicht. Das Ausglühen des Rohres entfällt. Das NO, 
0 J 
wird bei etwa 800 C wirksam und bildst mit der Probensubstanz eine rct- 
glühende Schmelze, Bei Erhöhung der Verbr~nnungsdauer ist es auf diese 
Weise sogar möglich, analysenreines Bariumkarbonat quantitativ thzrmisch 
zu zersetzen. 
Es wurde festgestellt, da8 reines, ausgeglühtes WO eine über dem Blind- 3 
wert liegende Gasmenge ergibt, Bei Verwendung von WO muß das Verbren- 3 
nungs-C0 in der Kondensationsspirale K kondensiert werden. Für je 2 M 
10 mg vorher im Sauerstoffstrom ausgeglühtes reines WO erhielten wir 3 
eine Gasmenge, die etwa 0,01 ml CO2 entspricht und die als Korrektur- 
wert, entsprechend der verwendeten Menge an WO vom I4~o2-wert abgezo- 3 ' 
gen werden muß. 
Id. Verbrennung von Gasen 
------------------------- 
Gasförmige Verbindungen oder Gasgemische, deren Kohlenstoffgehalt bestimmt 
werden soll, können mit der gleichen Apparatur verbrannt werden. Die Gas- 
probe wird dazu in einer geeichten Gasbürette mit Bunteaufsatz über Queck- 
silber genau abgemessen, wobei der mitgeeichte Kapillarhals der Bürette 
möglichst ebenfalls mit Gas, nicht aber mit Quecksilber gefüllt sein soll. 
Explosible Gase, wie z.B. Acetylen, werden nach ihrer Abmessung mit etwa 
der 5fachen Menge an reinem Stickstoff verdünnt und gut gemischt. 
Wie die Abb. 4 zeigt, wird die Bürette mit einem Stück Vakuumschlauch 
Glas auf Glas an die Vcrbindungskapillare und diese über das Verbrennungs- 
rohr G angeschlossen. Die Verbindungskapillare und die Hahnbohrung des 
Dreiwegehahns Hg werden ca. 5 min lang mit Sauerstoff gespült, indem man 
den Bunteaufsatz mit der Kapillare verbindet. Gleichzeitig wird entweder 
die Kondensspirale K oder KN mit flüssigem Sauerstoff gekühlt. Die bei- 0 
den Öfen werden nebeneinanderstehend auf Rotglut geheizt und die Sauer- 
stoffströmungsgeschwindigkeit und der Kondensationsdruck gemäß C Ia ein- 
reguliert. Bei geschlossenen Hähnen H und Hg wird das Quecksilberniveau- A 
gefäß auf die Höhe des Hahnes Hg gehoben und dieser geöffnet. Der Hahn 
H wird so eingestellt, daß das Quecksilber bei unverdünntem Gas etwa A 
0,5 ml ~as/min aus der Bürette hinausdrückt. Nach ungefähr einer halben 
stunde so11 das Quecksilber in der Bürette wenige Millimeter unterhalb 
des Hahnes HB stehen. Nachdem der untere Bürettenhahn H und der Hahn A 
H am Eingang des Verbrennungsrohres geschlossen wurde, wird die Appara- 6 
tur wie üblich evakuiert. 
11. Blindwert der Verbrennung 
............................. 
Der Blindwert, der unter den gleichen Versuchsbedingungen ohne Verbren- 
nen von Substanz erhalten wird, beträgt 0,02 bis 0,04 ml. Er muß neu 
bestimmt werden, wenn das Verbrennungsrohr oder seine Füllung erneuert, 
eine andere Sauerstofflasche angeschlossen oder die Apparatur längere 
Zeit nicht benutzt worden ist. 
111. Probeneinwaage 
-_----------------- 
Substanzmengen bis zu 5 mg werden in einem Mikroschiffchen aus Quarz 
auf einer Mikrowaage eingewogen. Das Mikroschiffchen wird in ein Platin- 
schiffchen gestellt, evtl. darin mit Wolframsäureanhydrid überschichtet 
und das Platinschiffchen in das Verbrennungsrohr eingeführt. Substanz- 
mengen über 5 mg werden in einem glasierten Porzellanschiffchen oder in 
einem Platinschiffchen auf einer Halbmikrowaage, flüssige Proben in ka- 
pillare Glasampullen eingewogen. Kurz vor dem Einbringen der Ampulle in: 
das Verbrennungsrohr wird das Kapillarende, über das die Flüssigkeit 
nicht eingesaugt worden ist, abgebrochen. Die Ampulle wird in einem Por- 
zellanschiffchen so in das Verbrennungsrohr eingeführt, daß ihr offenes 
Ende zur Rohrfüllung zeigt. Der kleine Ofen wird anfangs auf niedriger 
Temperatur gehalten, die Flüssigkeit soll beim Vorrücken jedoch voll- 
ständig aus der Ampulle vertrieben werden. 
Die volumetrische 14~~2-~essung wurde bereits bei der Gasmeßapparatur 
unter B IV beschrieben. Die Berechnung des CO2 erfolgt über das Gasge- 
setz. Als Ergebnis erhält man das auf Normalbedingungen (760 Torr und 
0 'C = NB) reduzierte 14~02-Volumen. 
Für die Bestimmung des CO -Blindwertes wird das CO2 aus der Kondensa- 2 
tionsspirale K in das Kondensationsgefäß Kf umkondensiert, wobei der 0 
Hahn H I geschlossen ist. Nach dem Vergasen und dem vorsichtigen Ein- 
lassen in die Feder befindet sich das Blindwert-CO2 bei geöffnetem Hahn 
H I in dem bekannten Volumen f + Kf = 31,3 ml; der geringe Druck wird 
im Ausschlagverfahren gemessen. Der Blindwert beträgt etwa 0,02 ml (re- 
duziert), die allein mit der Fehlerbreite der Druckmessung behaftet sind, 
also 2 0,005 ml. 
Die bei der Verbrennung von Mikroeinwaagen erhaltenen CO2-Mengen werden 
in das Kondensationsgefäß Kf umkondensiert und anschließend vergast. Die 
Druckmessung erfolgt nach der Kompensationsmethode. Dazu werden die Feder 
und der Federmantel evakuiert, die Hähne H 1 1  und H 13 geschlossen und 
der Pufferkolben R über den Hahn H mit dem Federmantel m verbunden. Über b 
den Hahn H wird unter ständiger Beobachtung der Federspitze so viel Luft 
a 
eingelassen, bis die Federspitze 5 - 8 mm nach links ausschlägt. Anschlies- 
send wird durch langsames Öffnen des Hahnes H I I4c0 in die Feder f ein- 2 
gelassen, bis die Federspitze die Nullmarke nach rechts überschreitet. Nach 
einiger Übung gelingt es, die Hähne Ha und H I gleichzeitig so zu regulie- 
ren (vorwiegend H auf der ~ompensationsseite), daß die Federspitze in der 
a 
Nähe der Nullmarke bleibt, bis der Druckausgleich zwischen Kf und f her- 
gestellt ist. Nach völliger Druckkompens~tion mit Luft kann der Druck am 
Manometer S abgelesen werden. Befindet sich das 14c0 in dem kleinstmög- 2 
0 lichen Volumen (f + Kf = 3 1 , J  ml) auf einer Temperatur von 25,O C, so 
beträgt der Druck für 1,00 ml I4co2 (reduziert) 26,5 Torr. Der mittlere 
Meßfehler für Druck und Volumen beträgt bei diesen annähernd gleichen 
Zahlenwerten von etwa 30 jeweils 0,l. Für das Produkt aus Druck und 
Volumen ergibt sich nach dem GaußJ.schen Gesetz der Fehler-Fortpflanzung 
ein gemeinsamer mittlerer Fehler von 2 0,5 $. Da der nileßfehler für die 
Temperatur um eine Größenordnung kleiner ist, kann er vernachlässigt wer- 
den. Damit die Messung mit einem möglichst kleinen Fehler behaftet ist, 
soll das entstehende CO2 in einem möglichst großen Volumen gemessen wer- 
den, wobei der entstehende Druck mehr als 50 Torr betragen soll. 
V, Genauigkeit der Verbrennungsanalyse 
...................................... 
Die Genauigkeit der Verbrennungsanalyse wurde empirisch ermittelt. Dazu 
wurden die experimentell bei der Verbrennung gefundenen Kohlenstoffgehalte 
mit den berechneten Kohlenstoffgehalten für verschiedene analysenreine 
Substanzen verglichen. 
Der gefundene Kohlenstoffgehalt ergibt sich aus: 
- 
(ml gemessenes CO2 (red.)- lindw wert) 12,Ol . ,00 % Cgef. mg Einwaage 22,26 
wobei für das Molvolumen von I4c0 ein Wert von 22,26 ml/m~ol benutzt 
X> 
2 
wurde. 
X) Nach Tabelle 151 in J.H. Perry, Chemical Engineers' Handbook, 
Mc Graw Hill Publish. Comp., New York 1953, 5.205 
Das Verhältnis F., gleich % C ZU % 'her. I ist ein Maß für die Überein- gef. 
stimmung des gefundenen Wertes mit dem theoretischen Wert und gibt die 
Genauigkeit der Testanalysen an. In der Tabelle la ergibt sich aus den 
Werten von Fü für Benzoesäure und Acetanilid ein Mittelwert von 1,001. 
Die prozentuale Standardabweichung für die F..-Werte im Iilikromaßstab be- U 
trägt - + 0,5 %, im Halbmikromaßstab 2 0,3 $J und im ~akromaßstab<~, I $3. Das 
Verbrennungs-, Reinigungs- und Kondensationsverfahren kann demnach als 
einwandfrei angesehen werden. Rechnet man nach B.P. Nikolski X )  mit einem 
Wert von 22,28 ml/ml~ol, so ergibt sich sogay eine 100$ige Übereinstimmung. 
Wie die Fü-Werte der Tabelle Ib zeigen, gilt die gleiche Analysengenauig- 
keit auch für Flüssigkeiten sowie für halogen- und schwefelhaltige Ver- 
bindungen. Bei metallhaltigen organischen Verbindungen ist der Fehler et- 
was größer, was wahrscheinlich auf die Unsicherheit des uEigenwertes" des 
verwendeten WO zurückzuführen ist. Bei der thermischen Zersetzung von 3 
Bariumkarbonat ist der Fehler etwa doppelt so groß. Es ist deshalb gün- 
stiger, die Kohlenstoffbestimmung für Karbonate durch Zersetzen mit Schwe- 
felsäure durchzuführen (siehe C VI). 
VI. Zersetzung von Karbonaten u.nd Hydrogenkarbonaten mit Schwefelsäure 
...................................................................... 
Die Substanz wird im Vakuum mit Schwefelsäure quantitativ zersetzt. Das 
entstehende CO wird von Verunreinigungen (~tickoxyden, Wasser, Schwefel- 2 
sä!~redampf) befreit, quantitativ kondensiert und anschließend volumetrisch 
bestimmt. 
a) Zersetzung von Festsubstanzen 
---------- ---- --- ---- ----------- 
Das Schiffchen mit der Festsubstanz wird in das Kölbchen t eingeführt und 
mit einer dichten Schicht Quarzwolle abgedeckt, um ein.Verstauben der Sub- 
stanz beim Evakuieren zu verhindern. Nachdem der Tropftrichter mit dem 
Füllstutzen aufgesetzt wurde, wird das Kölbchen an die Apparatur ange- 
- 
schlossen. 
X)Von B. P. Nikol ski, Handbuch des Chemikers, Band 111, VEB-Verlag Technik, 
Eerlin 1959, Seite 542, wird zur Berechnung von Kohlenstoff in mg aus 
0 
einem gemessenen CO2-Volumen in ml (0 C, 760 ~orr) der Faktor 0,5391 
angegeben, wofür eine experimentell ermittelte Dichte für CO3 zugrunde 
gelegt wurde. Dieser Faktor entspricht einem iGolvolumen von 22,28 ml/mMol 
(genauer Wert 22,278), 
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Bei geschlossenem Hahn H wird die Apparatur evakuiert und der Hahn H 
r s 
geschlossen. Aus dem Füllstutzen werden 10 ml konzentrierte, CO2-freie 
Schwefelsäure in den Tropftrichter eingelassen. Die Kondensationsspirale 
0 
K wird mit einem Trockeneis-Acetonbad (-78 C) und die Spirale K der A 0 N 
Hauptapparatur mit flüssigem Sauerstoff (-1 83 C) gekühlt. Bei geschlos- 
senen Hähnen H 20' '13' H1l ' H27 9 und H wird die Kondensations-. 2 5 
spirale KA über das Adsorptionsrohr L mit der Spirale KN verbunden und 0 
anschließend die Schwefelsäure vorsichtig in den Kolben eingetropft. In 
der Spirale K werden Wasser- und Schwefelsäuredämpfe zurückgehalten, 
während das "CO in der Spirale K kondensiert wird. Nach Beendigung der 2 N 
Hauptzersetzung wird der Kolbeninhalt allmählich zum Sieden erhitzt, wo- 
durch das Ausgasen von CO aus der Schwefelsäurelösung erreicht wird. 2 
Nach dem Erhitzen wird das Bad unter der Spirale KA soweit gesenkt, daß 
es nur noch die untersten zwei Windungen kühlt. Das in der obersten Win- 
dung gesammelte Kondensat wird erwärmt, verflüssigt und unten wieder kon- 
densiert, wobei evtl. eingeschlossenes CO2 frei wird. Nachdem die gesamte 
Apparatur auf Hochvakuum gebracht wurde, werden die Hähne H und H22 ge- 1 9  
schloss~n. Das in der Spirale K kondensierte CO wird wie unter C Ib be- ?!T 2 
schrieben, weiterbehandelt. 
b) Zersetzung von Lösungen 
.......................... 
Wäßrige Lösungen von Karbonaten und Hydrogenkarbonaten werden ebenfalls 
in der Zusatzapparatur zersetzt. Dazu wird die Apparatur an die Hochva- 
kuumanlage angeschlossen und evakuiert. Die Lösung wird mit einer geeichten 
Pipette abgemessen, in den Tropftrichter s eingefüllt und der Füllstutzen 
r aufgesetzt. Der Tropftrichter und der Kühlstutzen werden mit CO -freiem 2 
Sauerstoff gespült, der Hahn H geschlossen und 10 ml reine, konzentrierte 
r 
Schwefelsäure in den Füllstutzen gegeben. Die Kondensspirale K wird mit 
A 
der Spirale K verbunden, beide, wie unter a) beschrieben, gekühlt und N 
aus den1 Tropftrichter s die Lösung in den Kolben p eingelassen. Man läßt 
die Schwefelsäure langsam durch den Hahn Kr in den Tropftrichter s lauf-en 
und sofort in das Kölbchen t eintropfen. Am Ende befindet sich ein kleiner 
Rest Schwefelsäure über dem geschlossenen Hahn H während der Hahn Hs 
r ' 
vollständig geöffnet ist. Anschließend wird, wie unter C VIa beschrieben, 
weitergearbeitet. 
Beim Zersetzungsversuch wurde festgestellt, daß etwa 0,005 ml bis 0,001 ml 
l4c0 von der Schwefelsäure im Zersetzungskolben oder in der Kondensations- 2 
spirale KA zurückgehalten werden. Um diesen kleinen Anteil an I4co2 noch 
zu erfassen, was erforderlich ist, wenn die ~esamt-I 4~~ -Menge weniger 2 
als 1 ml beträgt, wird in der zur Zersetzung benutzten Schwefelsäure an- 
schließend eine abgemessene Menge inaktiver Na CO -Lösung bekannten Ge- 2 3 
haltes zersetzt. 
Als Blindwert erhält man nach dieser M~thode etwa 0,01 - 0,02 ml CO2. 
V I I .  Genauigkeit der Zersetzungsanalyse 
....................................... 
Aus Tabelle Ib ist zu ersehen, daß der Fehler für die F..-Werte bei der Zer- 
U 
setzung von Karbonaten mit Schwefelsäure im Halbmikromaßstab 2 0,3 % be- 
trägt. Das Zersetzungsverfahren kann demnach als einwandfrei angesehen 
werden. Der Fehler beim Pipettieren von Lösungen ist auch bei Verwendung 
geeichter Präzisionspipetten etwas größer als ein Wägefehler. 
D. Radioaktivitätsmessung 
Die Aktivität des Kohlenstoff-14 wird durch hlessung der Zerfallsrate ei- 
ner genau bekannten 14~0,-h~enge im Gaszählrohr bestimmt. Dazu wird eine 
volumetrisch bestimmte 'CO -Menge durch Kondensation quantitativ in das 2 
stationär eingerichtete Gaszählrohr übergeführt. Nach dem Vergasen soll 
0 das Kohlendioxyd im Zählrohr bei 20 C einen Druck von 100 Torr ausüben. 
Ist die Menge des erhaltenen aktiven Verbrennungs-CO kleiner, so wird 2 
mit inaktivem CO auf diesen Druck aufgefüllt. Als Zählgas wird ldethan 2 
0 
zugemischt bis der Gesamtdruck im Zählrohr bei 20 C 500 Torr beträgt. 
Die für jede Zählrohrfüllung gleichen Mischungs- und Partialdruckverhält- 
nisse ermöglichen exakt reproduzierbare und vergleichbare Messungen. 
Ia. Herstellung eines Zählgemisches 
................................... 
In der Volumenmeßapparatur wird eine 14c0 -Menge genau abgemessen und bei 2 
geschlossenen Hähnen H, und H in das Kondensationsgefäß i( überge- 
39 z 
führt. Die quantitative Kondensation wird nach etwa 3 min mit der Meß- 
röhre 01 kontrolliert. Anschließend wird der Hahn H, geschlossen und das 
n 
0 14c0 -Kondensat vergast. Der I4c0 -Druck soll bei 20 C nicht mehr als 2 2 
100 Torr betragen, so daß maximal 12,7 rnl 14~0,(reduziert) durch Konden- 
L 
sation in das Zählrohr gebracht werden können. Bei kleineren 14~0p-~engen 
wird mit reinem inaktivem CO2 bis zu dem gewünschten Druck von 100 Torr 
aufgefüllt. Dazu werden die Hähne H XXI und H geschlossen und die Hähne 3 6 
H und H geöffnet. Aus einem 10 Ltr. Glaskolben, der reines inaktives 3 8 39 
CO enthält, werden durch Öffnen von Hahn H die Leitung zum Zählrohr 2 3 7 
und das Manometer M langsam und gleichmäßig mit CO2 gefüllt. Wenn der z 
am Quecksilbrrmanometer MZ abgelesene CO -Druck den im Gaszählrohr herr- 2 
schenden 1400 -Druck überschritten hat, wird der Hahn HK vollständig ge- 2 
öffnet. Nachdem ein Druck von 100 Torr erreicht ist, der am Manometer M z 
abgelesen wird, werden die Hähne H und HK geschlossen. Danach wird das 3 7 
inaktive CO aus der Leitung abgezogen. Eine Abweichung von 2 5 Torr vom 2 
angegebenen Druck hat bei der Zugabe von inaktivem CO2 keinen Einfluß auf 
die Zählergebnisse. 
Als Zählgas wird Methan verwendet. Unter Zwischenschaltung einer Tauchung, 
wobei ein 1 m langes Steigrohr wenige Zentimeter in Quecksilber eintaucht, 
ist die Druckflasche bei Hahn H an die Apparatur angeschlossen. Nach 3 5 
vorherigem Spülen mit Methan und Einstellen eines konkanten Methanstro- 
mes, wird Hahn H langsam geöffnet und Methan in die Leitung zum Gas- 3 5 
zählrohr eingelassen. Übersteigt der Druck am angeschlossenen Manometer 
MZ 100 Torr, wird der Hahn H vollständig geöffnet. Wenn das Manometer K 
M einen Druck von 500 Torr (bei 20 ' C )  anzeigt, werden die Hähne H z 3 5 
und HK geschlossen. Eine Druckabweichung von + 10 Torr ist ohne Belang. 
Nach etwa 15  min kann mit der Messung begonnen werden, da sich das Mi- 
74 schungsgleichgewicht von CO2, inaktivem CO und Methan erst einstellen 2 
muß . 
Untersuchungen haben ergeben, daß Messungen einer Zählrohrfüllung, die 
in der Zeit nach Einstellung des Gleichgewichts durchgeführt wur.den, 
in einem Streubereich von + 0,5 $ liegen und die Zählrate dabei nicht 
merklich abnimmt. ldißt man jedoch eine im Zählrohr belassene Füllung nach 
zwei Tagen wieder, so ist eine Verminderung der ursprünglichen Zählrate 
um 2 % festzustellen. Dieser Wert ändert sich bei noch längerem Warten 
nicht mehr. Die Abnahme ist darauf zurückzuführen, daß das mit Methan 
aus dem KondensgefäD K in das Zählrohr gespülte I4c0 und inaktives COp Z 2 
sehr langsam durch die Kapillarleitungen zurückdiffundieren. 
Nach Beendigung einer ldessung wird das Zählgemisch aus dem Zählrohr in 
ein mit Kieselgelgefülltes Gefäß kondensiert, das über den Hahn H an 34 
die Apparatur angeschlossen ist, und mit flüssigem Sauerstoff gekühlt wird, 
Abends wird die Kühlung entfernt, wobei das kondensierte Gas in einen 10 1 
Glaskolben expandiert. Mit Hilfe eines an den Kolben angeschlossenen 
&uecksilbermanometers wird die Füllung des Kolbens kontrolliert. 
Ib, Verdünnung eines im Zählrohr befindlichen Zählgemisches 
........................................................... 
Ergibt sich bei einer Messung, daß die in das Zählrohr eingefüllte Akti- 
vität zu hoch und der damit verbundene Totzeitverlust zu groß ist, so 
kann ein solches Zählgemisch unter Berücksichtigung der Einstellung des 
Yischungsgleichgewichtes zwischen I4co2, inaktivem CO und CH über den 2 4 ' 
Druck verdünnt werden. Dazu wird der Hahn H geöffnet, und bei geschlos- K 
senem Hahn H über den Hahn H langsam und gleichmäßig das Gas aus der 3 3 3 4 
Leitung und dem Zählrohr abgepumpt, 
Will man 2.B. die I4c0 -Konzentration auf ein Fünftel verdünnen, so wird 2 
so lange Gas abgezogen, bis der Druck am Eianometer &T auf ein Fünftel z 
(100 ~orr) seines Anfangswertes (500 ~orr) gesunken ist. Zur kblesung 
des Druckes wird zuerst der Hahn H und anschließend der Hahn HK ge- 3 4 
schlossen. Danach wird das Gas in der Leitung zwischen dem Hahn H und 3 3 
dem Hahn H vollständig über den Hahn H entfernt. K 34 
Da die I4c0 -Konzentration im ZBhlrohr sich um den Vercchiebungswert von 2 
2 $ gegenüber dem endgültigen l / I ischungsgleichgewicht  unterscheidet und 
diese "erhöhteu Konzentration nach Abziehen eines Teils der Zählrohr- 
füllung im Zählrohr und im Kondensationsteil vorliegt, beträgt die wirk- 
lich im Zählrohr verbleibende I4c0 -Menge 1 /5.1,02 der Ausgangsmenge, die 2 
in der Volumenmeßapparatur exakt bestimmt worden ist. 
Zur Herstellung des neuen Zählgemisches wird nun von 100 Torr bis 180 
Torr mit inaktivem CO2 und anschließend bis zur Einstellung des Gesamt- 
druckes von 500 Torr mit Methan aufgefüllt. Der Fehler bei dieser Ver- 
dünnung ist kleiner als + 1 %. 
11. Zählverhältnisse 
- ----- -------------- 
Mit der beschriebenen Zählanordnung wurden eine Anzahl von Versuchsreihen 
durchgeführt, die die optimalen Zählbedingungen hinsichtlich der Zusam- 
mensetzung des Zählgemisches und der Wahl der EingangsempIind1ichl:eit  
des Verstärkers ermitteln sollten sowie der Bestimmung des Bereichs der 
Zählverluste infolge der Totzeit und der Reproduzierbarkeit der Aktivi- 
tätsmessung dienten. 
Abb. 5 zeigt den Einfluß des CO2-Partialdruckes auf die Zählrohrcharak- 
teristik. Der CO -Partialdruck wurde bei einem konstanten Gesamtdruck 
0 
von 500 Torr bei 20 C zwischen 9 und 200 Torr variiert, wobei die fkti- 
vität im Zählrohr konstant gehalten wurde. Es ergaben sich für 9 ,  25, 50 
und 100 Torr CO2-Partialdruck Charakteristiken mit einer Plateausteigung 
von etwa 3,5 $. Wie aus der Abb. 5 zu ersehen ist, ist das Plateau bei 100 
Torr Partialdruck etwas ausgeprägter. Die Asbeitsspannung liegt bei all 
diesen Drucken bei 2700 Volt. Erhöht man den Partialdruck des CO2 auf 
200 Torr, so steigt die Arbeitsspannung unter Verkürzung der Plateaulänge 
an. Eine Veränderung des CO -Druckes zwischen 10 und 100 Tonr hat also 2 
auf die Zählrate bei einer konstanten Arbeitsspannung von 2700 Volt kei- 
nen merklichen Einfluß. 
Verändert man bei einem konstanten CO2-Partialdruck von 100 Torr (20 'C) 
den Methan-Partialdruck, so verschieben sich die Zahlrohrcharakteristiken 
unter Zunahme der Plateaulänge und Abnahme der Plateausteigung zu höhe- 
ren Spannungen. Bei einem Gesamtdruck von 500 Torr beträgt die Plateau- 
länge 250 Volt und die Plateausteigung j,5 %. Diese Verhältni-sse lassen 
sich bei einer Erhöhung des Gesamtdruckes auf 700 Torr nur noch wenig 
verbessern, siehe Abb. 6. Aufgrund dieser Versuchsergebnisse wählten 
wir für die Füllung des Zählrohres das schon früher erwähnte Mischungs- 
verhältnis von 100 Torr CO (entsprechend 12,7 ml CO2, reduziert) und 400 2 
Torr Methan. Bei jeder neuen Zählrohrfüllung soll zur Kontrolle das Pla- 
teau ausgemessen werden, es sind jedoch bei mehr als 200 Füllungen nie- 
mals Plateauverschiebungen aufgetreten. Die Arbeitsspannung beträgt 2700 
Volt, die Meßzeit etwa 10 - 15 min. 
Um Unterlagen zu erhalten, wie sich eine nach der Füllung auftretende Un- 
dichtigkeit des Zählrohres auf die Eigenschaften des konstanten CO2-Me- 
than-Zählgemisches auswirkt, wurden dem Gasgemisch verschiedene Mengen 
Luft zugesetzt und die Charakteristiken aufgenommen. Es zeigte sich, daß 
sich das Plateau mit zunehmendem Luftanteil zu höherer Spannung hin ver- 
schiebt, kürzer und steiler wird, ohne daß bis zu einem Luftanteil von 
15 $ eine wesentliche Verzerrung der Charakteristik auftritt, so daß 
Aktivitätsmessungen in diesem Bereich noch möglich sind. Steigt der Luft- 
anteil jedoch auf 20 '$, so verändert sich die Charakteristik sehr stark, 
siehe Abb. 7. 
Unter den von uns gewählten Füllbedingungen arbeitet das Bernstein-Balle- 
tine-Zählrohr im Proportionalbereich. Die im Zählrohr entstehenden Impul- 
se sind sehr klein und müssen so weit verstärkt werden, daß sie über der ~ 
Eingangsempfindlichkeit des Strahlungsmeßgerätes liegen. Wie AOb. 8 zeigt, 
muß in unserem Fall die höchste Verstärkung bzw. die kleinste Eingangs- 
empfindlichkeit des Verstärkers ( 1  m ~ )  gewählt werden. Mit höherer Ein- 
gangsempfindlichkeit wird das Plateau steiler und kürzer und oberhalb 
einer Engangsempfindlichkeit von 5 mV wird bereits kein Plateau mehr er- 
halten. 
Der Bereich, in dem Totzeitverluste auftreten, wurde unter Verwendung 
eines Sekundärstandards (~ol~-(~eth~l-~~~)-methacr~lat) und einer damit 
geeichten Probe höherer Aktivität ermittelt, in dem in mehreren vonein- 
ander unabhängigen Verdünnungsreihen ein hochaktives Zählgasgemisch in 
genau bekannten Verhältnissen verdünnt wurde, bis sich bei zwei aufein- 
anderfolgenden Verdünnungsstufen eine Übereinstimmung der gezählten mit 
den durch das Verdünnungsverhältnis berechneten 1mpulcen/lilinute ergab. 
Dabei fanden wir, daß merkliche Totzeitverluste erst bei Überschreiten 
einer Zählrate von 2.10~ lmp./min auftreten, sie auch von W. Bernstein 
und R. Ballentine ( 2 9 )  angegeben wird. In Abb. 9 sind die prozentualen 
Zählverluste den gezählten lmp./min und in Abb. 10 die Zählverluste in 
1mp ./min den gezählten lmp. /min gegenüber gestellt. 
Mit Hilfe des erwähnten Standards wurde die Reproduzierbarkeit der Akti- 
vitätsmessung kontrolliert. Dabei ergab sich, daß die gemessenen Werte 
innerhalb eines Fehlers von - + I % übereinstimmen. Dieser Gesamtfehler 
umfaßt alle Einzelfehler, die z.B. bei der volumetrischen iilessung des 
CO2, bei der Herstellung neuer Zählgemische und durch die Elektronik 
der Geräte auftreten können. Mit Hilfe des gleichen Standards wurde der 
Wirkungsgrad der Zählanordnung bestimmt. Er beträgt 82 $ und stimmt gut 
mit dem für das Zählrohr geschätzten Verhältnis von empfindlichem Volumen 
zu Gesamtvolumen überein. 
Auf Grund des Wirkungsgrades läßt sich die Aktivität einer 14~02-~robe 
absolut bestimmen: 
4C02-~robenrate (zählrate - ~ullrate) in ~mp. /min Aktivität in pC = - 
2,2 106 0,82 
Daraus errechnet sich die spezifische Aktivität in pC/ml CO2 (reduziert): 
Aktivität in pC 
spez. Aktivität = 
ins Zählrohr gebrachte ml 4 ~ ~ 2  (reduziert) 
Die Angabe der Aktivität ist niit einem Fehler von ;t 3 % behaftet, was 
durch den Fehler des Bezugsstandards bedingt ist. 
Vor einer Aktivitätsmessung wird die Nullrate des Zählrohrs bestimmt. Da- 
zu wird das Zählrohr zunächst mehrere Male mit Methan und inaktivem CO 2 
gespült und anschließend mit einem inaktiven Zählgernisch gefüllt. Unter 
der beschriebenen Abschirmung betrug die Nullrate bei Inbetriebnahme des 
Zählrohres 60 lmp/min. Sie stisg im Verlauf eines halben Jahres, in dem 
über J00 Messungen von teilweise hochaktivem I4C0 durchgeführt wurden, 2 
auf 110 lmp/min an. Der Anstieg ist wohl darauf zurückzuführen, daß das 
Zählgemisch infolge der bei der Messung angelegten Hochspannung in ge- 
ringem Maße eine chemische Zersetzung erfährt, und die entstehenden Reak- 
tionsprodukte sich an den Elektroden festsetzen. Wahrscheinlich werden 
dabei 4~-hal tige Substanzen in fester Form niedergeschlagen, die sich 
nicht mehr ausspülen lassen. 
Verschiedentlich durchgeführte Kontrollen der beschriebenen Zählapparatur 
hinsichtlich der statistischen Reinheit der Messung (29) ergaben eine 
gute Übereinstimmung der experimentell ermittelten und der berechneten 
@-werte. 
Auf Grund des hohen Wirkungsgrades des Zählrohres liegt die untere Grenze 
der noch menbaren Aktivität bei etwa 5.1 o - ~  p ~ / m l  I4Co2 (reduziert), wo- 
bei die Zählrate etwa gleich der doppelten Nullrate ist. Eine obere Gren- 
ze ist durch die Möglichkeit der Verdünnung nicht festgelegt. 
In Tab. 2 sind einige von uns gemessene spezifische Aktivitäten von 14c02 
zusammengestellt. Daraus geht hervor, daß spezifische Aktivitäten von 
1,8*10 ' i i ~ / m l  bis ZU 5 . 1 0 ~ ~  i i ~ / m l  14~02bestimmt wurden. 
T a b e l l e  2 
Analysenprobe zur Analyse ange- i g e z .  Aktivität des 
wandte ldengen CO2 ('C pro ml) 
14 Ba CO 3 1 - 1000 mg 
14 NaH CO wässrige Lösung 4 mg NaHCO 3 3 
I4c-~ceton-2 ,4-Dinitro- 
phenylhydrazon 30 mg 
E. Memory-Effekt 
Soll die hier beschriebene Methode über den ganzen Aktivitätsbereich von 
nahezu neun Zehnerpotenzen ausgenutzt werden, so mu5 man sich über die 
Größe des Memory-Effektes in der Analysenapparatur Klarheit verschaffen 
und diesen soweit wie möglich ausschalten. 
Im Zählrohr dnd in den Teilen der Apparatur, die nicht mit Adsorptions- 
materialien gefüllt sind, ist der Memory-Effekt klein und läßt sich durch 
Spülen mit Luft leicht beseitigen. Die irn Analysengang verwendeten Ad- 
sorptionsmaterialien bedingen jedoch, wie unsere Untersuchungen ergaben, 
einen Memory-Effekt, der in unserer Apparatur durch Nachverbrennungen 
beseitigt wird. 
Sm Magnesiumperchlorat bleibt nach der Verbrennung einer 14c-haltigen Sub- 
stanz weniger als der lo5.~eil des I4c0 zurück. Mit einer nachfolgenden 2 
Verbrennung inaktiver Substanz 1ä0t sich jedoch das zurückgehaltene ' 4 ~ ~ 2  
vollständig ausspülen. 
Die Füllung des Verbrennungs- und des Reduktionssohres hält je etwa 0,025$ 
der Aktivität zurück. Bei jeder weiteren Verbrennung von inaktiven Sub- 
stanzen sinkt dieser Memory-Effekt jeweils auf den vierten Teil des vor- 
hergehenden Betrages ab. Als Ursache ist wahrscheinlich die große Ober- 
fläche des Kupferoxyds und die damit verbundene Adsorption des I4c0 an- 2 
zusehen. Bei der nachfolgenden Verbrennung der inaktiven Substanz werden 
die adsorbierten aktiven IUoleküle langsam durch inaktive ersetzt. 
Von den adsorbierenden Substanzen hält das Mangandioxyd den höchsten An- 
teil der Aktivität, nämlich 0,05 %, fest. Versuche bei der Verbrennung 
von stickstoffhaltigen Substanzen ergaben, daß zunächst etwa 0,1 O/o des 
I4c0 in den Adsorptionsmaterialien zurückbleibt. Dieser Anteil sinkt bei 2 
der ersten Nachverbrennung inaktiver Substanz auf etwa 0,02 bis 0,03 % 
und bei der zweiten Nachverbrennung auf etwa 0,005 % der Aktivität des 
bei der Verbrennung von ' 4~-markierten Substanzen erhaltenen 4 ~ ~ 2 .  Der
hierdurch bedingte Fehler ist bei der Analyse von Substanzen, deren Akti- 
vität etwa gleich groß ist, zu vernachlässigen. Bei der Bestimmung von 
Substanzen, deren Aktivität um Größenordnungen differiert, werden, um den 
Memory-Effekt möglichst vollständig auszuschalten, das Verbrennungs- und 
Reduktionsrohr entsprechend dem Aktivitätsbereich ausgetauscht, was sich 
in unserer Apparatur leicht durchführen läßt. 
An einem Beispiel sollen Gang und Berechnung der Gesamtanalyse gezeigt 
werden: 
Einwaage ( ~mpulle ) : 4,8fj0 mg ~~anessigester-1-l4c 
14C0 -Menge (nach 2 
Abzug des   lind wert es) : 4,79 ml ' 4 ~ ~ 2  (reduziert) 
Gefundener C-Gehalt: I2,O1 4779 ' loo = 5~,29 $ C 22726 . 4?850 - - - - - - - - -      
Einwaage (1. ~achverbrennun~): 47,90 mg Benzoesäure p.a. inaktiv 
CO2-Menge (nach 
Abzug des  lindw wert es): 61,35 ml CO2 (reduziert) 
14~02+~02 (1 . Nachver- 
brennung +  lindw wert): 66,19 ml I4co2 (~emisch I) 
14 1 ,I4 ml ' 4 ~ ~ 2  (~emisch I) wurden mit inaktivem CO auf 61,O ml CO2 0 2 3 
aufgefüllt und davon I ,jl rnl I4co2 in das Zählrohr eingefüllt und ge- 5 
messen: 
Zählrate (nach Abzug der Nullrate): 28250 lmp/min 
28250 - 2 Spez. Aktivität: 14 = 1,552*10 /.Lc/I, 315 ml CO2 
0,82 2,22 10 
Daraus errechnet sich eine spez. Aktivität für ~yanessi~eater-1-14c von 
8,62 pc/mg. 
Die zweite Nachverbrennung ergab eine Gesamtaktivität von 
5,02 I O - ~  pC = 0,012 der Gesamtaktivität. 
Herrn Prof, Dr. Y?, Seelmann-Eggebert, Direktor des Instituts für 
Radiochemie und Herrn Dr. KIH. Schweer vom gleichen Institut 
möchte ich für die Unterstützung und die Hinweise bei dieser 
Arbeit danken. 
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Abb. 3 Apparatur zur Karbonatzersetzun~ 
r Püllaufsatz; s Tropftrichter; t Zersetzungskolben; 
U, V, W, Verbindungsstlicke; KA Kondensspiral. 
Abb. 4 Zusatzagparatur für die G a s v e r b r e m ~  
Abb. 5 Einfluß des CO2-Partialdruckes auf die Zählrohr- 
Charakteristik bei konstantem Gesamtdruck von 500 Torr. 
- Hochspannung [ V ]  
Abb. 6 Einfluß des CH4-Partialdruckes auf die Zählrohr- 
Charakteristik bei konstantem CO2-Partialdruck. 
Abb. 7 Einfluß von Luft im Zählgemisch 
(bei konstantem Zählgemisch wurde der Luftpartialdruck variiert) 
=- Hochspannung [V] 
Abb. 8 Einfluß der Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers 
auf die Zählrohrcharakteristik 
Abb. 9 Prozentuale Zählverluate. 

